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Quelle:
1) Kantonsspital Winterthur: Test zeigt bei HIV-Patientin falsches Resultat - 20 Minuten
2) PCR-Speicheltests mit Keimen belastet - Blick

1)

2)

https://www.20min.ch/story/test-zeigt-bei-hiv-patientin-falsches-resultat-540067230888
https://www.blick.ch/schweiz/mit-keimen-belastet-kantone-muessen-hunderttausende-pcr-speicheltests-austauschen-id16664528.html


1. Grundlagen zu IVD und schwerwiegenden Vorkommnissen  
2. Aufgaben für Wirtschaftsakteure
3. Aufgaben für Fachpersonen / Gesundheitseinrichtungen / Laboratorien

Agenda



• Medizinprodukt 
• Was versteht man unter In-vitro?

◦ „im Glas“ (lat. vitrum = Glas). 
◦ Organismen und Strukturen nicht in ihrem natürlichen Zusammenhang / nicht im Körper 

untersucht
◦ sondern unter experimentellen Bedingungen

• bestimmt zur In-vitro-Untersuchung von Proben aus dem menschlichen Körper, einschließlich 
Blut- und Gewebespenden

• nur für die klinische Diagnostik (nicht für die Forschung)

Was ist ein IVD? 



Was ist ein IVD? Der logistische Ablauf in der Diagnostik
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• Definition (vereinfacht):

IVD=Medizinprodukt, das aus menschlichen Proben in-vitro medizinische Information 
generiert

Take Home Message (Definition IVD)

Probe → → medizinische Information



Warum melden?

1) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:1111
2) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:3666
3) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:3083
4) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7001:PI_PF_002
5) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/520/de
6) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:2715

6) Anwendung

3) Klinische 
Leistungsstudien oder 
4) Klinische Prüfung

2) Präklinische 
Prüfungen

1) Forschung & 
Entwicklung

5) Marktzugang

Fabrikationsfehler
«Seltene» Probleme
Anwendungsfehler

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:1111
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:3666
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:3083
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7001:PI_PF_002
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/520/de
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:2715


Vorkommnis 

• Fehlfunktion
• Verschlechterung der Eigenschaften oder Leistung 
• Anwendungsfehler aufgrund ergonomischer Merkmale
• Unzulänglichkeit der bereitgestellten Informationen
• Schaden infolge einer medizinischen Entscheidung oder einer Maßnahme, die 

auf der Grundlage der von dem Produkt gelieferten Informationen oder 
Ergebnisse getroffen bzw. nicht getroffen wurde



Schwerwiegendes Vorkommnis

Vorkommnis, das direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen hatte, 
hätte haben können oder haben könnte: 

• Tod
• Vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des 

Gesundheitszustands
• Schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit



Fragestellung online

• Ist eine Zentrifuge ein IVD? 
• Ja
• Nein
• abhängig von der Zweckbestimmung des Herstellers
---
• Lösung: abhängig von der Zweckbestimmung des Herstellers 



Fragestellung online

• Ist das folgende Vorkommnis meldepflichtig? 
• Ein Kunde berichtet, dass analytische Resultate durch ein 

automatisiertes Analysegerät zu den falschen Patientencodes zugeordnet 
werden. Die falsche Zuordnung ist reproduzierbar.
• Ja 
• Nein
---
• Lösung: Ja (Durch die falsche Zuordnung von Daten könnten Patienten die 

falsche Diagnose oder Therapie erhalten)



Take Home Message 

• IVD 
• «alles* zwischen der Probe und der Information»

• Prüfung, ob es sich bei einem Ereignis um ein schwerwiegendes 
Vorkommnis handelt: 
• Trifft die Definition «Vorkommnis» zu? 
• Gab es eine schwerwiegende Folge oder hätte diese eintreffen können oder 

könnte diese bei Wiederholung eintreffen? 



2. Aufgaben der Wirtschaftsakteure: 
Hersteller, Bevollmächtigte, Importeure, Distributoren

1) 2) 3) 4)

1) https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3082
2) https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/symbol_ch-rep.png.download.png/MEP-Symbol_CH-REP.png
3) https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3725
4) https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3724

https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3082
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/symbol_ch-rep.png.download.png/MEP-Symbol_CH-REP.png
https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3725
https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3724


Meldepflichtig ist:  

• Jedes schwerwiegende Vorkommnis 
• im Zusammenhang mit einem in der Schweiz auf dem Markt bereitgestellten Produkt 
• außer erwarteter fehlerhafter Ergebnisse, die: 

◦ in den Produktinformationen und in der technischen Dokumentation eindeutig dokumentiert und 
quantifiziert sind und

◦ Gegenstand der Meldung von Trends gemäß Artikel 83 IVDR sind



Meldung schwerwiegender Vorkommnisse 
• Hersteller müssen an Swissmedic melden
• wenn ein schwerwiegendes Vorkommnis in der Schweiz stattgefunden hat
• über MIR-Formular per Email

Schweizer Bevollmächtigte: 
• Die Meldung kann grundsätzlich auch vom Schweizer Bevollmächtigten 

gemacht werden
• sofern dieser zu den im Formular geforderten Inhalten (z.B. aus der 

technischen Dokumentation) Zugang hat
• Er trägt die Verantwortung für die Meldung schwerwiegender 

Vorkommnisse



Meldung schwerwiegender Vorkommnisse 

• Swissmedic wird bei der Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen ebenfalls das 
Vorhandensein der Registrierung von Hersteller oder Bevollmächtigtem nach Art. 48 IvDV
(CHRN) überprüfen (Stichproben)



Meldung schwerwiegender Vorkommnisse:
Verpflichtungen Importeure und Händler
• für die unverzügliche Weiterleitung sämtlicher Meldungen aus dem Markt an den Hersteller 

verantwortlich
• Meldungen: Beschwerden und Berichte seitens Angehöriger der Gesundheitsberufe, der 

Patient/Innen oder Anwender/Innen über mutmaßliche Vorkommnisse
• Führen eines Registers / Sammlung von Meldungen («Reklamationsliste»)



Fristen 

Grundsätzlich gilt: Meldung sobald Hersteller davon Kenntnis erhält 

Festgelegte maximale Fristen: 2, 10, 15 Tage

2: Wenn das schwerwiegende Vorkommnis offensichtlich das Leben oder 
die Gesundheit einer Vielzahl von Personen unmittelbar schwerwiegend 
gefährdet oder gefährden könnte (serious public health threat)

10: wenn Tod oder unvorhergesehene schwerwiegenden 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes

15: alle anderen



Analyse des schwerwiegenden Vorkommnisses
Grundsatz:
• unverzügliche Untersuchung des Vorkommnisses und Risikobewertung durch den 

Hersteller  

Produktuntersuchung: 
• Hersteller unternimmt keine Maßnahmen, die zu einer Veränderung des 

Produkts oder einer Probe der betroffenen Charge führen, wenn diese 
Auswirkungen auf eine spätere Bewertung der Ursachen des Vorkommnisses 
haben könnten, bevor er die zuständige Behörde darüber informiert hat. 

• Schriftliche Information an die Behörde im Rahmen der Vorkommnis-Meldung 
mit Hinweis, dass die destruktive Untersuchung nach 10 Tagen gestartet wird, 
sollte sich die Behörde bis dahin nicht gemeldet haben.

• Swissmedic macht jedoch keine offizielle «Freigabe»



Sicherheitskorrekturmassnahmen im Feld

FSCA: Massnahme, um das Risiko einer 
direkten oder indirekten Gefährdung 
und/oder Beeinträchtigung des 
Gesundheitszustandes zu reduzieren. 

Beispiele:
• Physischer Rückruf oder Austausch
• Eine Abänderung eines Produktes oder 

dessen Gebrauchsanweisung
• SW-Update
• Eine Information an die Anwendenden, 

um das Risiko einer möglichen 
Gesundheitsgefährdung zu mindern 



Meldepflichten FSCAs

• Meldung durch den Hersteller
• Für jedes betroffene Produkt in der Schweiz
• per Email (spezifisches CH-FSCA Formular, FSN, weitere 

Informationen)

Schweizer Bevollmächtigte: 
• Die Meldung kann grundsätzlich auch vom Schweizer 

Bevollmächtigten gemacht werden
• sofern dieser zu den im Formular geforderten Inhalten (z.B. aus der 

technischen Dokumentation) Zugang hat
• Er trägt die Verantwortung für die Meldung der FSCA



FSCAs: Verpflichtungen Hersteller
• Hersteller sorgt dafür, dass die FSN bis zum Anwender/In kommt 
• Evaluation der FSN durch zuständige Behörde vor Versand an Kunden (ausser in 

dringenden Fällen)

• Art. 2 Ziffer 30 IVDR definiert Anwender/In: Angehörige der Gesundheitsberufe oder Laien, 
die ein Produkt verwenden. 

• Art. 22 Abs. 2 IVDR – der Wirtschaftsakteur muss kennen: 
• Art. 47c Abs. 1 HMG – der Wirtschaftsakteur muss offenlegen: 

• Alle Wirtschaftakteure, an die sie ein Produkt direkt abgegeben haben
• Alle Wirtschaftakteure, von denen sie ein Produkt direkt bezogen haben
• Alle Gesundheitseinrichtungen oder Angehörige von Gesundheitsberufen, an die sie 

ein Produkt direkt abgegeben haben. 



FSCAs: Verpflichtungen Händler und Importeure
• Importeure und Händler dürfen Produkte nicht in Verkehr bringen, wenn deren Konformität nicht 

gegeben ist 
• Zusammenarbeit mit Hersteller / Bevollmächtigten und Behörden, um Konformität wieder 

herzustellen, Produkt zurückzurufen 
• Zusammenarbeit mit Hersteller / Bevollmächtigten für Rückverfolgbarkeit
• Offenlegungspflicht für 10 Jahre 

 daraus ergibt sich Mitarbeit bei der Umsetzung von FSCA, z.B.  
• Quarantäne / kein Weiterverkauf von Produkten, die sich noch beim Importeur / Händler 

befinden
• Durchführung von Rückrufen beim Endkunden
• Weiterleitung von Informationen
• Umsetzung von Massnahmen an sich schon im Verkehr befindenden Produkten



Periodic Summary Report
Bedingungen: 

o ähnliche schwerwiegende Vorkommnisse mit bekannter Ursache
o durch FSCA abgedeckt
o Schwerwiegende Vorkommnisse die häufig auftreten und gut dokumentiert 

sind

Meldeprozess: 
• Meldung durch den Hersteller oder den CH-Bevollmächtigten
• per Email, Formular + Excel 
• Form, Inhalt und Häufigkeit müssen mit Swissmedic abgesprochen werden.
• Wichtig: Die Verantwortung für die Meldung schwerwiegender 

Vorkommnisse liegt bei ausländischen Herstellern beim CH-
Bevollmächtigten



Trendmeldung
Meldung bei: 
• statistisch signifikanter Anstieg der Häufigkeit oder des Schweregrades nicht 

schwerwiegender Vorkommnisse

mit: 
• erheblicher Auswirkung auf Nutzen-Risiko-Analyse und
• die zu inakzeptablen Risiken für die Gesundheit oder Sicherheit führen / führen könnten 

oder
• die zu einem signifikanten Anstieg der erwarteten fehlerhaften Ergebnisse im Vergleich zu 

der erklärten Leistung des Produkts führen / führen könnten. 



Trendmeldung
• Der Hersteller oder CH-Bevollmächtigte macht Meldung über 

Formular / Email
• Hersteller muss Trenddefinition im Plan zur Überwachung nach dem 

Inverkehrbringen (Post-market Surveillance Plan) festhalten: 
◦ Methodik, um statistisch signifikante Anstiege der Häufigkeit oder 

des Schweregrades oder eine Veränderung der Leistung 
festzustellen. 



Device Klasse Klasse A und B Klasse C Klasse D
Gesetz / Verordnung Art. 51 und 52 IvDV i.V.m. Art. 

79 und 80 IVDR
Art. 51 und 53 bis 55 IvDV
i.V.m. Art. 79 und 81 IVDR

Art. 51 und 53 bis 55 IvDV i.V.m. Art. 79 
und 81 IVDR

Plan zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen

Ja Ja Ja

Report über die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen
(PMS Report)

Ja Nein Nein

Sicherheitsbericht (Regelmäßig 
aktualisierter Bericht über die Sicherheit, 
PSUR) 

Nein Ja Ja

Periodisches Update bei Bedarf mindestens einmal jährlich mindestens einmal jährlich 

Vorlage an Bezeichnete Stelle Auf Ersuchen Vorlage ohne Aufforderung Vorlage ohne Aufforderung

Schriftliches Prüfergebnis durch 
Bezeichnete Stelle

Nein Nein Prüfung durch Bezeichnete Stelle, sie hält 
das Prüfergebnis mit Einzelheiten zu 
allfälligen Massnahmen fest

Vorlage an Swissmedic Auf Ersuchen Auf Ersuchen Auf Ersuchen, mit Prüfergebnis der 
Bezeichneten Stelle

Periodic Safety Update Report und Post Market 
Surveillance-Report



Verpflichtung nach IvDV
Art. 71 IvDV: Mitwirkungs- und Auskunftspflicht

Für Wirtschaftsakteure: 
• die ein Produkt in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat in Verkehr bringen, 
• die ein Produkt in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat auf dem Markt bereitstellen oder 

in Betrieb nehmen
• sind beim Vollzug zur Mitwirkung verpflichtet. 

◦ unentgeltlich alle erforderlichen Auskünfte erteilen sowie 
◦ die erforderlichen Nachweise und Unterlagen herausgeben. 



• Welcher Wirtschaftsakteur muss ein schwerwiegendes Vorkommnis oder eine FSCA an 
Swissmedic melden (es können eine oder mehrere Antworten richtig sein)? 
◦ Hersteller
◦ Importeur
◦ Distributor
◦ Schweizer Bevollmächtigter
---
◦ Lösung: Hersteller oder Schweizer Bevollmächtigte sind für die Einhaltung der 

Meldepflichten verantwortlich

Fragestellung online



• Kann ein Importeur oder  Distributor selbst entscheiden, welche 
Vorkommnismeldungen er dem Hersteller weiterleitet?  
◦ Ja
◦ Nein
---
◦ Lösung: Nein: sie arbeiten bei der Sammlung aller Vorkommnisse mit, es müssen alle 

Vorkommnisse weitergeleitet werden

Fragestellung online



• Hersteller oder Schweizer Bevollmächtigte sind für die Einhaltung der Meldepflichten 
verantwortlich

• Importeur oder  Distributor arbeiten bei der Sammlung aller Vorkommnisse mit, es müssen 
alle Vorkommnisse weitergeleitet werden

• Swissmedic hat Formulare für die Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen, PSR, 
Trends und FSCA zur Verfügung gestellt, diese müssen verwendet werden 

Take Home Message 



3. Aufgaben für Fachpersonen, Gesundheitseinrichtungen und 
Laboratorien



Meldepflichten und Fristen 

Fachperson
• schwerwiegendes Vorkommnis bei der Anwendung von Produkten muss an den 

Lieferanten und der Swissmedic gemeldet werden. 
• Die Meldung kann durch eine Fachgesellschaft erfolgen.

• Die Meldepflicht betrifft alle schwerwiegenden Vorkommnisse mit IVD, einschliesslich In 
Gesundheitseinrichtungen hergestellte und verwendete Produkte (in-house IVD).

Fristen: 
• 2, 10 und 15 Tage



Meldepflichten, 
Doppelspurigkeit im Gesetz schwerwiegendes 

Vorkommnis 

Arzt/Ärztin, Pflegende, Therapeut/Innen, 
Sanitäter/Innen, Laborant/Innen,

alle Fachpersonen bei der Anwendung 

Das Gesetz sieht eine 
Doppelspurigkeit
im Meldeablauf vor

(Art. 66 MepV, 
Art. 59 IvDV)

Gesetzliche Verpflichtung



Wer gilt als «Fachperson»?  

Definition über Art. 59 Abs. 3 HMG: Meldepflicht für berufliche Anwender
Nach Art. 59 Abs. 4 IvDV: Meldepflicht für Fachperson

Anhang 1 IvDV
Gesundheitsfachperson = Angehörige der Gesundheitsberufe (Ausdruck der IVDR)

Der Begriff «Gesundheitsfachperson" kann in Abgrenzung zur Definition von "Laie" (Art. 2 Ziffer 31 
IVDR) bestimmt werden
Gesundheitsfachperson = «eine Person, die über eine formale Ausbildung in dem einschlägigen 
Bereich des Gesundheitswesens oder dem medizinischen Fachgebiet verfügt». 

Fachperson: Person, die in ihrem Fachgebiet berufsmässig Produkte anwendet

 Als Fachpersonen gelten also z.B. auch Angehörige der Pflegeberufe, Laborant/Innen, Angestellte 
Medizintechniker/Innen im Spital… 



Direktanwendung durch Fachperson  

Art. 63 IvDV
Wer als Fachperson ein Produkt aus dem Ausland, ohne es in Verkehr zu bringen, direkt 
anwendet, ist für die Konformität des Produkts verantwortlich.

 Die Meldepflicht schwerwiegender Vorkommnisse nach Art. 59 Abs. 4 IvDV muss 
eingehalten werden 

 Massnahmen aufgrund von FSCA müssen umgesetzt werden 
 Es ist möglich, dass Swissmedic NICHT über Probleme mit dem Produkt in Kenntnis 

gesetzt wird 
 keine Publikation der FSCA auf der Swissmedic Homepage 
 Anfragen dazu können nicht beantwortet werden



Art. 71 IvDV

Fachpersonen und Gesundheitseinrichtungen
• die ein Produkt in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat auf dem Markt bereitstellen oder 

in Betrieb nehmen
• sind beim Vollzug zur Mitwirkung verpflichtet. 

◦ unentgeltlich alle erforderlichen Auskünfte erteilen sowie 
◦ die erforderlichen Nachweise und Unterlagen herausgeben. 

Mitwirkungs- und Auskunftspflicht



• Spitäler errichten ein internes Meldesystem im Rahmen eines etablierten 
Qualitätsmanagementsystems.

• Sie bezeichnen eine geeignete sachkundige Person (Vigilance-Kontaktperson) mit 
medizinischer oder technischer Ausbildung, 
◦ welche die Meldepflicht gegenüber der Swissmedic wahrnimmt. 

• Sie melden die Angaben zu dieser Person der Swissmedic.

• Die Aufbewahrungspflicht für Aufzeichnungen und alle Unterlagen, die im Rahmen des 
Qualitätsmanagementsystems der Vigilance erstellt worden sind, beträgt mindestens 15 Jahre.

Spitäler



Materiovigilance-Prozess 

Vorkommnisse erkennen 
und Vorbereitung zur 

Weiterleitung 
(alle Fachpersonen)

Sammeln, evaluieren, 
vorbereiten zur Weiterleitung 

an Swissmedic 
(Vigilance-Kontaktperson / 
Verantwortliche im Labor)

Meldepflichtige an 
Swissmedic melden 

(Vigilance-Kontaktperson / 
Verantwortliche im Labor)



Anforderungen an die Meldung, Informationen
• Markenname des Produktes
• Name des Herstellers, Adresse
• Name des Lieferanten, Adresse
• Lotnummer
• Seriennummer
• UDI (Unique Device Identification) Code (falls vorhanden) 

(01)24531543215315 (17)255612(10)ABCD (21)F2445 

• Präzise Beschreibung des Vorkommnisses
• Tatsächliche und/oder mögliche Folgen (Begründung für 

schwerwiegend)

Meldung muss elektronisch und maschinenlesbar erfolgen, 
nach den Angaben von Swissmedic 



 sicherstellen, dass die vom Hersteller definierte Massnahme umgesetzt wird
 für Gewährleistung der Konformität des Produktes

Wie erreichen Sie dies? 
o Anwender/Innen des Produktes müssen vom Hersteller/Lieferanten informiert werden
o Swissmedic informiert: 

o Auf Swissmedic-Webseite
o Vigilance-Kontaktperson im Spital (wöchentlich)
o Swissmedic-Email-Verteiler (wöchentlich)

o Definieren Sie Prozess für die Umsetzung
o Rückverfolgbarkeit der Produkte aufgrund Erfassen des UDI 
 in Gesundheitseinrichtung Pflicht: Die Liste der In-vitro Diagnostika, welche von den 

Gesundheitseinrichtungen erfasst und gespeichert werden müssen, wird mittels 
Durchführungsrechtsakten der EU-Kommission festgelegt. 

o dem Hersteller/Lieferanten rückbestätigen, sobald FSCA umgesetzt ist 

Umsetzung einer FSCA



Fragestellung online

• Welcher Anwender muss ein schwerwiegendes Vorkommnis an 
Swissmedic melden (es können eine oder mehrere Antworten richtig 
sein)?
• Patient/Patientin
• Laborant/Laborantin
• Arzt/Ärztin
• Reinigungskraft
• Vigilance-Kontaktperson
---
• Lösung: Fachpersonen bei der Anwendung (Laborant/In, Arzt/Ärztin), 

Vigilance-Kontaktperson



Fragestellung online

• Wo finde ich Informationen zu FSCA (es können eine oder mehrere 
Antworten richtig sein)?
• Auf der Swissmedic-Homepage
• Wöchentliche Information zu Publikation durch Swissmedic (Email)
• Der Hersteller ist verpflichtet, diese zu melden
---
• Lösung: alle drei sind korrekt



Take Home Message

• Fachpersonen sind zur Meldung schwerwiegender Vorkommnisse verpflichtet

• Lieferant und Swissmedic müssen über das schwerwiegende Vorkommnis 
unterrichtet werden

• Swissmedic hat Formulare für die Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen 
zur Verfügung gestellt 

• Im Spital muss eine Vigilance-Kontaktperson eingesetzt sein, die die Meldungen 
an Swissmedic durchführt

• Setzen Sie FSCA um, damit die Konformität der Produkte gewährleistet bleibt



Nützliche Links 
Vorkommnisse und FSCA melden: 
Vorkommnisse & FSCA melden (Vigilance) (swissmedic.ch)

• Wirtschaftsakteure: 
Wirtschaftsakteure (swissmedic.ch)
• Fachpersonen und Gesundheitseinrichtungen / Laboratorien:
Anwender (swissmedic.ch)

Beschaffung in Gesundheitseinrichtungen: 
Beschaffung (swissmedic.ch)

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse---fsca-melden--materiovigilance-.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse---fsca-melden--materiovigilance-/hersteller---inverkehrbringer.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse---fsca-melden--materiovigilance-/anwender---betreiber.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/wiederaufbereitung---instandhaltung/beschaffung.html


Im Vortrag erwähnte Gesetze und Verordnungen 
IvDV Verordnung vom 4. Mai 2022 über In-vitro-Diagnostika (Stand am 26. Mai 2022), 

SR 812.219

MepV Medizinprodukteverordnung vom 1. Juli 2020 (Stand am 26. Mai 2022), SR 812.213

HMG Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) vom 15. 
Dezember 2000 (Stand am 1. Januar 2022), SR 812.21

IVDR VERORDNUNG (EU) 2017/746 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission
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