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swissdamed Quick Guide
Registrazione nel modulo UDI Devices

1 - Assemblare
record di dati UDI

* Registrare gli UDI-DI in
EUDAMED.

e Scaricare gli UDI-DI da
EUDAMED in formato
XML.

oppure

o Creare il file XML in
formato «<EUDAMED POST
DEVICE» dalla propria
banca dati.

2 - Caricare i record di

dati UDI su swissdamed

Caricare il file XML su

swissdamed.

e | fabbricanti svizzeri, le
persone che assemblano
sistemi e kit procedurali,
cosi come i mandatari,
sono responsabili del
caricamento degli UDI-DI.

* | mandatari possono
delegare il caricamento ai
propri mandati,
assegnando loro il profilo
utente «UDI Editor».

e L' inserimento manuale
dei dati e uno scambio
automatico di dati
(«Machine-to-Machine»)
sara disponibile in un
secondo momento.

3 - Registrare UDI-DI (impostare

lo stato del mercato)

 Per registrare un UDI-DI,
impostare lo stato del
mercato su «sul mercato».

¢ Gli UDI-DI che sono stati
caricati ma non registrati
possono essere eliminati
tramite una funzione di
cancellazione.

4 — Gestire UDI-DI

s Se un UDI-DI non viene pil
immesso in commercio,
impostare lo stato del
mercato su «non piu
immesso in commercio».
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